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Zakaznik: GLORIA IMPORT CZ s.r.o.
Chudenicka 1059/30
10200 Praha

Filtry na pitnou vodu Naturgreen s iontoménicem a postiibienym aktivnim
aktivnim uhlim

18.7.2022 12:11

18.7.2022 - 25.7.2022

Ovefit sorpéni u¢innost dodaného filtru pro niZe uvedené analyty.

Dodany filtr byl nejprve dle navodu k pouziti proplachnut pitnou vodou. Nasledné byla pfipravena
voda obohacend o nize uvedené latky, tato voda byla prolita ptes filtr a ndsledné byly stanoveny
koncentrace téchto latek a vypodtena pfiblizna u¢innost zachytu téchto latek.

Vychozi koncentrace: dusi¢nany= 40,0 mg/l, amonné ionty= 1,0 mg/l, As= 5,41 pg/l, Cd= 5,16 pg/l,
Hg= 0,2 pg/l, Pb= 4,97 pg/l. Pesticidni latky= 0,05 pg/l kazda latka, volny chlér= 0,70 mg/1.

Vyhodnoceni: Dle tabulky niZe je patrné, Ze filtr G¢inné zachytiva veSkeré testované latky, u vétSiny testovanych
latek dochazi k iplnému zachytu.
C. vzorku Oznacdeni vzorku
19573 Voda po filtru
¢.vzorku:  |Zachyt| Identifikace
Parametr jednotka 19573 zkuSebni metody SOP Akr
Amonné ionty mg/1 0,10 90% | SPE 32:CSN EN ISO 11732 4 | A
Pesticidni latky celkem ug/l <0,03 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Volny chlér mg/l <0,02 100%| SPE 22: €SN ISO 7393-2 4 | A
Dusi¢nany mg/l <0,5 100%| SPE 32:CSN EN ISO 11732,CSN EN ISO 13395,CSN @ | A
ISO 6332
Arsen ug/l 1,94 65% | ICP 03A:CSN EN ISO 17294-1.CSN EN ISO 17294-2 ) | A
Kadmium ug/l <0,1 100%] ICP 03A:CSN EN ISO 17294-1,CSN EN ISO 17294-2 | A
Rtut’ ng/l <0,1 100%| AAS 06-07:CSN 75 7440,CSN EN 71-3:1996,JPP | A
UKZUZ 03
Olovo ug/l <1 100%] ICP 03A:CSN EN ISO 17294-1,CSN EN ISO 17294-2 ) | A
2.4.5-T g/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4) | A
2.4,5-TP ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
2.4-D ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Dichlorbenzamid, 2.6- ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Acetochlor ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Acetochlor ESA ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Acetochlor OA ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Alachlor ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Alachlor ESA ug/l <0,02 100%] LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Alachlor OA g/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Aminopyralid g/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Atrazin 2-hydroxy ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Atrazin desethyl ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Atrazin desethyl ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
desisopropyl
Atrazin-desisopropyl-2-hydr ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
oxXy
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¢é.vzorku: Identifikace
Parametr jednotka 19573 NM | zku$ebni metody SOP AKr
Atrazin-deisopropyl ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
atrazin-desethyl-20H ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
Atrazin ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Azoxystrobin ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Bentazone ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
Bentazone-methyl ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 @ | A
Carbendazim ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
Clopyralid ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 @ | A
Cyanazine ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 @ | A
Cyproconazole ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Desmetryn ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Dicamba ng/l <0,03 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
Dichlorprop ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 @ | A
Dichlorvos ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
Dimethachlor ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Dimethachlor ESA ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
Dimethachlor OA ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Dimethenamid ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 @ | A
Dimethenamid ESA ug/l <0,02 100%)| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4) | A
Dimethenamid OA ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Diuron ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Diuron monodesmethyl pg/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
(DCPMU)
Diuron-didesmethyl=1-(3,4-d ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
chlorfenyl)urea (DCPU)
Epoxiconazole g/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Ethofumesate g/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Fenuron ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Fluazifop-P-butyl ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Fluroxypyr g/l <0,02 100%)| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Hexazinone ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @4 | A
Chloridazon ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Chloridazone desfenyl ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Chloridazone methyl desfenyl g/l <0,02 100%)| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4) | A
Chlorotoluron-desmethyl ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Chlorpyrifos ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
Chlorsulfuron ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Chlorotoluron g/l <0,02 100%)| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Isoproturon ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
Isoproturon-desmethyl ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Isoproturon-monodesmethyl ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Lenacil ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4) | A
Linuron ng/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
MCPA ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
MCPB ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Mecoprop ug/l <0,02 100%)| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Metamitron ug/l <0,02 100%)| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Metazachlor ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Metazachlor ESA ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Metazachlor OA ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Metconazole ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4) | A
Methamidophos g/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Methoxyfenozide ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
Metolachlor ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
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Parametr jednotka 19573 NM | zkuSebni metody SOP Akr
Metolachlor ESA ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Metolachlor OA ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4) | A
Metribuzin ng/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Pethoxamid ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Pethoxamid ESA ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Phenmedipham ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Prochloraz ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Prometryn ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Propachlor ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Propachlor ESA g/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Propazine ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Propiconazole ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Prothioconazole ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Sebuthylazine ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Simazine ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4) | A
Simazine-2-hydroxy ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Tebuconazole ne/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Terbuthylazin 2-hydroxy ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 4 | A
Terbuthylazin desethyl ng/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Terbuthylazin ng/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 @ | A
desethyl-2-hydroxy
Terbuthylazine ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Terbutryn ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Thiacloprid ug/l <0,02 100%]| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Thiophanate-methyl ug/l <0,02 100%| LC 05:U.S.EPA 535.U.S.EPA 536 4 | A
Poznamka:

Vysledky analyz se vztahuji na vzorek, jak byl piijat.
Informace uvedené v oznaceni vzorku byly pievzaty od zakaznika, ZkuSebni laboratof za n& nenese odpovédnost.

Cislice u oznaceni zkusebni metody oznacuje pracoviité LABTECH s.r.0., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zkusebni laboratoi Brno,
Polni 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkusebni laboratoi Paskov, Rudé Armady 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienicka laboratoi Klatovy,

Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy.

Informace "Akr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (4), postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych predmeéti a materialové shodnych piedmétl v rizném barevném provedeni.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol miize byt reprodukovan pougce,_l,y, Jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.
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